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Installation of camera drivers and software

Operating system requirements: Windows XP, Windows Vista ,Windows 7 or Windows 8. If your PC is Windows
XP: before the installation of your Camera please check if Service Pack2 is installed. If not, please update your
XP from the Microsoft web site. If your PC has a USB port less than 2.0, there may be some problems in captur-
ing image from the camera due to the slow transmission.

1. Please insert your CD and run:
\Optika View2\OptikaView-Setup.exe

2. Now Optika View icon appears on your desktop.

3. Choose from the folder “\drivers” the model of camera you want to use and select the file “setup.exe”.

4. The installer may show warnings about missing Windows certification: ignore such warnings and select
“Continue”. Note : do NOT cancel the installation.

5. At the end of the installation process restart the PC if requested.

6. Plug the Camera in your PC: the camera will be identified and Windows will recognize the driver which has
just been installed from the CD.
Then ignore any message about Windows compatibility and select “Continue” .
Note: do NOT cancel the installation.

7. At the end of the identification process, disconnect your Camera and try to plug it again, in order to check if
the Driver was installed correctly (no Windows error messages should appear).
Should any error message appear on your PC, you will find a “\manual\Troubleshooting” folder on your CD
which shows how to solve any problem which Windows could give.

Some notes

You should know that your Windows PC needs to install a Driver before capturing images from the camera: after
installing the driver from the CD, Windows needs to recognize the camera before using it.

Often a PC has some ports on the front and some on the back: the ports on the back are usually faster. We sug-
gest to use these ones.

If you connect the camera into another USB port, Windows needs to recognize its Driver again even if it has
alredy done this operation for the first USB port.

Generally, every time you use a peripheral device and after that you connect your Camera, then Windows needs
to recognize the Driver again.

It may happen sometimes that Windows doesn’t recognize a Camera using one of your PC USB ports, while
gives no problem using another port.

To prevent any installation problem we have put on the CD all the software and drivers in specific folders with
an appropriate names.
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How to test your Camera

In order to check if your Camera works correctly, it's not necessary to put it into the microscope: it's enough to
connect it into the USB port, run Optika View using the icon on your desktop, select the right driver and check
whether the shown image is not totally black.

Correct driver
OPTIKAM PRO COOL5 CAMERA
Getting started with Optika VIEW, a very easy measuring software

Run Optika View by clicking on its icon on your desktop.

Select the right Driver for capturing the image. Note that after choosing the driver and before capturing the image
you can set the brightness, saturation, gamma ecc..

Then you can capture the image.

The image is now ready for being manipulate.
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Equipment disposal

Art.13 Dlsg 25 july 2005 N°151. “According to directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC relating
to the reduction in the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and waste disposal.”

The basket symbol on equipment or on its box indicates that the product at the end of its useful life should be
collected separately from other waste.

The separate collection of this equipment at the end of its lifetime is organized and managed by the producer.
The user will have to contact the manufacturer and follow the rules that he adopted for end-of-life equipment
collection.

The collection of the equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps to prevent
possible adverse effects on the environment and health and promotes reuse and/or recycling of materials of the
equipment.

Improperdisposal of the productinvolves the application of administrative penalties as provided by the laws in force.
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Installazione dei drivers e del software

Requisiti del sistema operativo: Windows XP , Windows Vista, Windows 7 o Windows 8.

Solamente se avete Windows XP: controllate che sia installato 'aggiornamento Service Pack2, altrimenti
installatelo utilizzando il sito Microsoft .

Se il vostro PC ha una porta USB non 2.0 ci potrebbero essere dei problemi nell’acquisizione delle immagini.

1. Inserire il CD ed eseguire il file
\Optika View2\OptikaView-Setup.exe

2. A questo punto l'icona Optika View viene visualizzata sul desktop.

3. Una volta scelta la cartella “\Drivers”, selezionate la cartella del modello della vostra telecamera ed
eseguite il file “setup.exe”.

4. Linstallazione potra visualizzare messaggi riguardanti la certificazione di Windows, ignorateli e selezionate
“Continua”. Nota: non annullare I'installazione.

5. Alla fine dell’'installazione, se richiesto, riavviare il PC.

6. A questo punto inserire la telecamera, che verra identificata ed installata da Windows.
Nota : non & necessario inserire di nuovo il CD.
Ignorate messaggi che vi avvisano della incompatibilita con Windows e premete “Continua”.
Nota : non annullare l'installazione.

7. Alla fine del processo togliete e poi inserite dopo alcuni secondi la telecamera: se il vostro PC ha
correttamente riconosciuto la telecamera nessun messaggio di errore deve apparire.
Se qualche errore appare troverete nel CD una cartella “\ manual \Troubleshooting\” che mostra come
ovviare ad alcuni problemi che possono capitare usando sistemi Windows.

Alcune note

Quando viene installato un Driver per Windows per potere collegare una periferica, il Driver non pud essere
immediatamente utilizzato; infatti quando collegate la periferica Windows avra bisogno di elaborare ancora il
Driver e salvarlo definitivamente.

Consigliamo di utilizzare le porte USB poste sul retro del PC, poiché garantiscono in generale una migliore
comunicazione.

Se utilizzate una periferica su una porta USB e la collegate poi in una seconda porta, Windows avra bisogno di
riconoscerla ed installare il Driver anche per questa porta !

Generalmente se si usa una periferica diversa e poi si collega la telecamera, Windows avra bisogno diriconoscerla
nuovamente ed installare il Driver.

E possibile che Windows non riconosca la periferica su una porta USB, ma sulle altre si.

Per ovviare ai problemi di installazione che potrebbero capitare sono presenti nel CD diverse cartelle che
contengono le singole funzionalita, ossia gli stessi driver e gli stessi programmi che vengono automaticamente
installati quando viene inserito il CD e selezionato il tipo di telecamera.
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Come verificare la Telecamera

Per verificare il funzionamento non € necessario inserire fisicamente la telecamera nel microscopio, basta
collegarla alla porta USB ed eseguire Optika View usando l'icona sul vostro Desktop, selezionare quindi il
Driver corretto e controllare di non avere un’immagine completamente nera.

Driver corretto

OPTIKAM PRO COOL5 CAMERA

Optika View, un programma completo per eseguire misurazioni e per
documentare le vostre immagini

Lanciate Optika View selezionando I'apposita icona sul desktop.

Selezionate il Driver corretto e catturate 'immagine. Notate che prima di catturare 'immagine potete regolare
alcuni importanti fattori quali: sensibilita del CCD, saturazione, contrasto, gamma, ecc..

Quindi catturate 'immagine.

L'immagine € ora pronta per essere elaborata.
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Smaltimento

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n°151. “Attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione delluso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto riportato sulla apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente degli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente
apparecchiatura giunta a fine vita & organizzata e gestita dal produttore.

L'utente che vorra disfarsi della presente apparecchiatura dovra quindi contattare il produttore e seguire il
sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo della apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui € composta I'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa vigente.
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Instalacién de los drivers y del software

Sistemas operativos requeridos: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

Si el sistema operativo es Windows XP, controlar que la version del software XP sea Pack2. Si no lo fuera,
actualizar la versién consultando la pagina web de Microsoft.

Si el PC no posee un puerto USB 2.0 la adquisiciéon de las imagenes puede ser mas lenta.

1. Introducir el CD y ejecutar:
\Optika View2\OptikaView-Setup.exe

Después de haber seleccionado la carpeta “\ Drivers”, seleccionar la carpeta con su modelo
de tele camara y ejecutar el archivo “setup.exe”.

La instalacion podra mostrar mensajes relacionados con la certificacion de Windows; ignorar-los y
seleccionar “Continua”. Nota: no cancelar la instalacion.

2. Alfinal de la instalacion reiniciar el PC si aparece un aviso.

3. Introducir la tele camara; Windows la reconocera e instalara.
Nota: no es necesario volver a introducir el CD.
Ignorar los mensajes sobre la incompatibilidad con Windows y pulsar “Continua”.
Nota: no cancelar la instalacion.

4. Al final del proceso extraer la tele camara y, pasados unos segundos, introducirla de nuevo. Si se ha
instalado correctamente el Driver no deberia aparecer ningun mensaje de error.
Si apareciese algun mensaje de error, el directorio del CD “\Manual \Troubleshooting\”’, muestra como
solucionar algunos problemas si se utiliza el sistema operativo Windows.

Notas

Cuando se instala un Driver en Windows, para poder conectar una periférica, el Driver no se puede utilizar
inmediatamente. En efecto, cuando se conecta la periférica, Windows necesitara elaborar el Driver y guardarlo
definitivamente.

Se aconseja utilizar los puertos USB situados en la parte posterior del pc porque la velocidad de comunicacion
€s su~perior.

Si se utiliza una periférica en un puerto USB y después se conecta a un segundo puerto, Windows necesitara
reconocerla e instalar también el Driver en la segunda.

Normalmente si se usa una periférica diversa y se conecta la tele camara, Windows necesitara reconocerla e
instalar de nuevo el Driver.

Puede suceder que Windows no reconozca la periférica en uno de los puertos USB, pero si en el resto.
Para resolver los problemas de instalacion que podrian producirse, hemos incluido en el CD varios directorios

que contienen las funciones individuales, es decir, el mismo Driver y los mismos programas que se instalan
automaticamente cuando se introduce el CD y se selecciona el tipo de tele camara.
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Como verificar la tele camara

Para verificar el funcionamiento de la tele camara no es necesario introducirla en el micros-copio. Sera
suficiente conectarla al puerto USB, ejecutar el icono Optika View situado en el fondo de escritorio y verificar
que NO aparezca una imagen negra.

Reconocimiento del tipo de driver

OPTIKAM PRO COOL5 CAMERA

Optika VIEW, un programa completo para realizarme diciones y documentar
imagenes

Poner en marcha Optika View, seleccionando el incono situado en el fondo de escritorio.

Seleccionar el Driver correcto y capturar la imagen. Observar que antes de capturar la imagen es posible
regular algunos factores importantes como por ejemplo: sensibilidad del CCD, saturacion, colores, balance del
blanco, contraste, gama, etc.

Ahora sera posible capturar y elaborar la imagen.
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Eliminacion de residuos

En conformidad con el Art. 13 del D.L. de 25 julio 2005 n°151. Actuacion de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/
CE y 2003/108/CE, relativas a la reduccion del uso de sustancias peligrosas en la instrumentacion eléctrica y
electronica y a la eliminacién de residuos.

El simbolo del contenedor que se muestra en la instrumentacién o en su embalaje indica que el producto
cuando alcanzara el final de su vida util se debera recoger de forma separada del resto de residuos.

La gestion de la recogida selectiva de la presente instrumentacion sera llevada a cabo por el fabricante.

Por lo tanto, el usuario que desee eliminar la presente instrumentacion tendra que ponerse en contacto con el
fabricante y seguir el sistema que éste ha adoptado para permitir la recogida selectiva de la instrumentacion.
La correcta recogida selectiva de la instrumentacién para su posterior reciclaje, tratamiento y eliminacion
compatible con el ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos al ambiente y a la salud y favorece
su reutilizacién y/o reciclado de los componentes de la instrumentacion.

La eliminacion del producto de forma abusiva por parte del usuario implicaria la aplicacion de las sanciones
administrativas previstas en la normativa vigente.
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Installation des pilotes de la camera et du logiciel

Votre PC doit étre équipé en Windows XP, en Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. Si votre PC est en
Windows XP : Avant d’installer la caméra veuillez vérifier s’il est équipé Service Pack2 ou non, s'il ne I'est pas,
veuillez mettre a jour votre XP a partir du site web de microsoft. Si votre PC a un port USB inférieur au 2.0, il est
possible que vous ayez des problémes avec la caméra pour la captures d’'images.

1. Insérer le CD et faire démarrer le fichier:
\Optika View2\OptikaView-Setup.exe

2. Ensuite, l'icone d’Optika View apparait sur votre écran.

3. Sélectionner le dossier drivers, ensuite sélectionner le dossier correspondant a votre caméra. Exécuter le
fichier “setup.exe”.

4. |l est possible que durant l'installation des avertissements au de Windows apparaissent, ignorez ces
avertissements et sélectionnez « continuer ». Note: Ne pas annuler I'installation.

5. Branchez la caméra au PC, Windows en reconnaitra les pilotes. Note: Il n’est pas nécessaire d’insérer une
nouvelle fois le CD. Ignorez tout message sur « I'incompatibilité de Windows » et sélectionnez « Continuer
». Note: Ne pas annuler I'installation.

6. Ala fin du processus d’identification, débranchez la caméra et rebranchez la a nouveau aprés quelques
secondes, si la caméra a été reconnue correctement par votre pc, aucun message d’erreur de Windows
ne devrait apparaitre. Si un message d’erreur apparait sur votre PC, vous trouverez un dossier “\ manual \
Troubleshooting\” dans votre CD, qui contient les solutions aux problémes que vous pourriez rencontrer en
utilisant Window.

Quelques notes

Quand les pilotes pour Windows ont été installés pour pouvoir relier la caméra, il ne pourront étre utilisés
immédiatement, quand vous brancherez la caméra, Windows devra recconaitre les pilotes et les sauvez
définitivement.

Souvent, les PC ont des ports USB devant et derriére, il est conseillé de brancher la caméra sur les ports situés
a l'arriére du PC.

Si vous connectez la caméra sur un autre port USB Windows devra reconnaitre a nouveau son pilote, méme si
cette opération a déja été faite pour le premier port USB.

En général, a chaque fois que vous utiliserez un dispositif de périphérie différent et ensuite vouz brancherez la
caméra , Windows devra la reconnaitre a nouveau et en installer le pilote.

Il peut arriver que Windows ne reconnaisse pas une caméra en utilisant 'un des ports USB de votre PC et qu'il
n’y ait aucunde probléme avec les autres ports.

Pour vous aidez a résoudre les problémes que vous pourriez rencontrez durant I'installation, nous avons mis sur
le CD les mémes pilotes et logiciels qui seront installés automatiquement aprés avoir inséré le cd et sélectionné
le type de caméra.
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Comment tester votre Caméra

Pour vérifier le fonctionnement de votre caméra il n’est pas nécessaire de la fixer sur le microscope, il suffit de la
connecter au port USB et d’exécuter Optika View en cliquant sur I'icbne sur I'écran de votre pc, puis sélectionnez
le pilote et vérifiez enfin que vous ne voyez pas d’'image noire.

Quel est votre Pilote

OPTIKAM PRO COOL5 CAMERA

Optika View, un logiciel simple et complet de mesure et de documentation
d’images.
Lancez Optika View en sélectionnant I'icone sur I'écran.

Sélectionnez le bon pilote et capturez I'image. Avant la capture d’'une image vous pouvez régler la luminosité, la
saturation.... puis vous pourrez capturer une image.

L'image est maintenant préte a étre élaborée.
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Ramassage

Conformément a I'Article 13 du D.L du 25 Juillet 2005 n°151
Action des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives a la réduction de ['utilisation de
substances dangereuses dans I'appareil électrique et électronique et a I'élimination des résidus.

Le Symbole du conteneur qui figure sur I'appareil électrique ou sur son emballage indique que le produit devra
étre, a la fin de sa vie utile, séparé du reste des résidus. La gestion du ramassage sélectif du présent instrument
sera effectuée par le fabricant. Par conséquent, I'utilisateur qui souhaite éliminer 'appareil devra se mettre en
contact avec le fabricant et suivre le systtme que celui-ci a adopté pour permettre le ramassage sélectif de
'appareil. Le ramassage sélectif correct de I'appareil pour son recyclage, traitement et élimination compatible
avec I'environnement contribue a éviter d’éventuels effets négatifs sur I'environnement et la santé et favorise
sa réutilisation et/ou recyclage des composants de I'appareil. L’élimination du produit de maniére abusive de la
part de I'utilisateur entrainera I'application de sanctions administratives sur la norme en vigueur.
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Installation des Drivers und der Software

Votre PC doit étre équipé en Windows XP, en Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8. Falls Sie mit dem
Betriebssystem Windows XP arbeiten, so Uberprifen Sie, ob es sich dabei um die Softwareversion Service
Pack2 handelt, sonst aktualisieren Sie das System mit Hilfe der Microsoft Webseite. Falls Ihr PC Uber einen
USB-Port verfligt, der anders als 2.0 ist, so konnte dies zu Verzégerungen bei der Bildaufnahme flihren.

1. Stecken Sie |lhre CD ein und wahlen:
\Optika View2\OptikaView-Setup.exe

2. Jetzt erscheint das Optika View Symbol am Desktop.

3. Sobald Sie den Treibern Verzeichnis gewahlt haben , wahlen dem Verzeichnis des Modells Ihrer Kamera
und fihren den File ,setup.exe” durch.

4. Wahrend der Installation kénnen Meldungen iiber die Zertifizierung von Windows erscheinen. Ubersehen
Sie diese Meldungen und wahlen Sie ,Continue“ aus. Achtung: I6schen Sie nicht die Installation.

5. Falls notig, starten Sie den Computer nochmals am Ende der Installation.

6. Verbinden Sie jetzt die Kamera, Windows wird sie automatisch erkennen.
Achtung: die CD muss nicht wieder eingesteckt werden. Ubersehen Sie die Meldungen Uber die
Inkompatibilitat mit Windows und driicken Sie ,Continue®.
Achtung: Beenden Sie nicht die Installation!

7. Am Ende des Verfahrens nehmen Sie die Kamera heraus und nach einigen Sekunden setzen Sie sie
wieder ein, wenn Ihr PC die Kamera korrekt anerkennt hat, muss kein Fehlermeldung erscheinen.
Falls dagegen gibt es Fehlermeldungen werden Sie in der CD einen Directory \ Manual\Troubleshooting\,
wo die Lésungen zu einigen Problemen bei der Verwendung mit Windows erklart werden.

Anmerkungen

Windows muss einen Driver installieren, bevor Bilder aus der Kamera aufgenommen werden kdnnen: als der
Driver aus der CD installiert ist, muss Windows erst die Kamera anerkennen und dann kann sie verwendet
werden.

Jeder Computer hat unterschiedliche USB Port-Paare: die auf der Rlckseite sind normalerweise schneller,
deshalb verwenden Sie diese um eine schnellere Datenlbertragung zu haben.

Falls ein Peripheriegerat mit einem USB-Port verbunden ist und es wird dann mit einem anderen Port verbunden,
so muss Windows es erkennen und deshalb den Driver auch fir diesen Port installieren. Normalerweise, wenn
ein anderer Port verwendet wird und dann die Kamera verbunden wird, muss es von Windows erkannt werden
und der Driver muss wieder installiert werden.

Es kann auch passieren, dass Windows das Peripheriegerat an einem USB-Port nicht erkennt aber an anderen
schon.

Um die mogliche Installationsprobleme zu vermeiden, gibt es in der CD viele Directory mit den Drivers und
den Programmen, die bei der Einsteckung der CD automatisch installiert werden, und die Kamera ist schon
ausgewahlt werden.
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Uberpriifung der kamera

Um den Kamerabetrieb zu prifen ist es nicht notwendig das Mikroskop einzustecken, sondern es genlgt, die
Kamera mit dem USB Port zu verbinden und Optika View auszufiihren. Verwenden Sie das Icon am Desktop,
wahlen Sie den richtigen Driver und dann stellen Sie sicher, dass Sie keine schwarzen Bilder bekommen.

Was ist ihr driver?

OPTIKAM PRO COOL5 CAMERA

OPTIKA VIEW, ein komplettes Programm um Messungen
durchzufiihren und lhre Bilder zu dokumentieren
Wahlen Sie das Symbol am Desktop um Optika View auszufiihren.

Wahlen Sie den richtigen Driver und nehmen Sie das Bild auf. Vor der Aufnahme kénnen einige Parameter wie,
Sattigung, Kontrast, Spektrum u.s.w. eingestellt werden.

Das Bild ist jetzt bereit, um mit Optika View bearbeitet zu werden.
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Wiederverwertung

Gemal dem Artikel 13 vom Dekret Nr. 151 vom 25.07.2005
“‘Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verwendung
gefahrlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geraten sowie die Abfallentsorgung”

Das Symbol vom Mullcontainer erscheint auf dem Gerat oder der Verpackung und weist darauf hin, dass das
Produkt Ende des Lebens separat von anderen Abféllen entsorgt werden muss. Die getrennte Sammlung von
Geraten, die am Ende lhrer Lebensdauer sind, wird vom Hersteller organisiert. Der Benutzer, der dieses Gerat
entsorgen mochtet, muss dann Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen und der Vorgehensweise folgen, die
zur separaten Entsorgung eingefiihrt geworden ist. Die korrekte Sammlung von Geraten um die nachfolgende
Behandlung, Entsorgung und umweltfreundliche Wiederverwendung zu ermdglichen ist ein Beitrag um
negative Auswirkungen auf der Umwelt und der Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung der
Geratkomponenten zu begulnstigen. Die lllegale Entsorgung des Produkts vom Benutzer wird gemafl den
geltenden Bestimmungen bestraft.
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OPTIKA S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALIA Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

New York Microscope Company Inc.

Phone: (877) 877-7274 | (516) 801-0313
E-mail: Info@nyscopes.com
Website: www.microscopeinternational.com

OPTIKA Spain

spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA USA

usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA China

china@optikamicroscopes.com

OPTIKA Hungary

hungary@optikamicroscopes.com
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